
Prøvenr.: 166041/22

Parameter Resultat Enhed Metode
Prøvetagning, Drikkevand + - DS/EN ISO 19458:2006, MST 

Manual for DRV version 5, 
2021, DS/ISO 5667-5:2006

PFAS-forbindelser, Vandforsyning -
PFHxS, Perfluorhexansulfonsyre *1 <0.30 ng/l CEN/TS 15968:2010
PFOS, Perfluoroctansulfonsyre *1 <0.20 ng/l CEN/TS 15968:2010
PFOA, Perfluoroctansyre *1 <0.30 ng/l CEN/TS 15968:2010
PFNA, Perfluornonansyre *1 <0.30 ng/l CEN/TS 15968:2010
PFBA, Perfluorbutansyre *1 <2.0 ng/l CEN/TS 15968:2010
PFPeA, Perfluorpentansyre *1 <0.30 ng/l CEN/TS 15968:2010
PFHxA, Perfluorhexansyre *1 <0.30 ng/l CEN/TS 15968:2010
PFHpA, Perfluorheptansyre *1 <0.30 ng/l CEN/TS 15968:2010
PFDA, Perfluordecansyre *1 <0.30 ng/l CEN/TS 15968:2010
PFBS, Perfluorbutansulfonsyre *1 <0.30 ng/l CEN/TS 15968:2010
6:2 FTS, 1H,1H,2H,2H-
Perfluoroctansulfonsyre

*1 <0.30 ng/l CEN/TS 15968:2010

PFOSA, Perfluoroctansulfonamid *1 <0.30 ng/l CEN/TS 15968:2010
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS *2 <0.60 ng/l CEN/TS 15968:2010
Sum af PFAS, 12 stoffer *2 <2.7 ng/l CEN/TS 15968:2010

Udskrevet: 12-08-2022
Version: 1
Modtaget: 25-07-2022
Analyseperiode: 25-07-2022 - 

12-08-2022
Ordrenr.: 731150

Møllehøj Vandværk
Troldbyvej 30
4070  Kirke-Hyllinge
Att.: Birger Prahl

Sagsnavn Møllehøj VV
Lokalitet: Møllehøj v/v
Prøvested: Troldbyvej 30, 4070 Kirke Hyllinge
Prøve ID: Hane i bryggers
Udtaget: 25.07.2022 kl. 11:50:00
Prøvetype: Drikkevand 
Prøvetager: LAB/SKN
Kunde: Møllehøj Vandværk, Troldbyvej 30, 4070  Kirke-Hyllinge, Att. Birger Prahl

Kommentar
Ingen kommentar

Underleverandør
*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
*2 # ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

http://www.alsglobal.dk/


Dianna Andersen

Kopimodtagere:
Lejre KommuneTeknisk Forvaltning, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk
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http://www.alsglobal.dk/
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